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|RAPPORTO DI PROVA N° 207530.03 | Committente

Comune di Neviano degli Arduini
Piazza IV Novembre , 1

Data di Accettazione: 23/09/2020 Inizio analisi: 23/09/2020 43024 Neviano degli Arduini PR
Emissione rapporto: 30/09/2020 Fine analisi:  26/09/2020

Descrizione: ACQUA

Cliente/Codice cliente: Mensa di Scurano

Luogo di campionamento: Loc. Scurano - Str. CAse Garulli, 1

Punto di prelievo: lavandino cucina

Campionamento eseguito da: tecnico laboratorio (CA), 1001-PT07 Rev 09*

In data: 23/09/2020

Alle ore: 11:00

Ritiro/Consegna eseguito da: tecnico laboratorio (CA), 1001-PT07 Rev 09*

Ritiro/Consegna in data: 23/09/2020

PROVA METODO u.m. RISULTATO LIMITE NOTE
Conta di Carica Microbica Totale a 22° C UNI EN ISO 6222:2001 ufc/ml 83

Conta di Carica Microbica Totale a 36° C UNI EN ISO 6222:2001 ufc/ml 150

Conta di Enterococchi intestinali UNI EN ISO 7899-2:2003 ufc/100 ml 0 0 (D1)
Conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1:2017 ufc/100 ml 0 0 (D1)
Conta di Batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1:2017 ufc/100 ml 0 0(D1)
Conta di Clostridium perfringens (spore 1ISO 14189:2013 ufc/100 ml 0 0(D1)
comprese)

RIFERIMENTI LIMITI:

D1 D.Lgsn.c°3102/02/01es.m.i.

Traversetolo, 30/09/2020

Il Direttore Tecnico
Dott. Riccardo Sulsenti
Ordine dei biologi n.047255

Campionamento e ritiro/consegna contrassegnati con * non rientrano nell'accreditamento Accredia del Laboratorio

| risultati si riferiscono unicamente al campione analizzato come ricevuto dal cliente. Il laboratorio declina ogni responsabilita in merito ai dati e alle informazioni fornite dal cliente.

Il presente rapporto pud essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con autorizzazione scritta dal ns. laboratorio.l dati relativi alla incertezza di
misura correlata alle prove svolte sono visionabili, assieme ai metodi di prova, presso il Laboratorio. Nota per prove microbiologiche: Risultati "1 ufc o 2 ufc" nel volume analizzato sono
statisticamente non attendibili. Per valori da 3 ufc a 9 ufc per volume analizzato il risultato & espresso come "ufc stimate" come indicato da ISO 8199:2018.

Se non diversamente specificato i giudizi di conformita/non conformita eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore con i valori di
riferimento senza considerare | incertezza di misura.
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